
  
  
   

 

  

 

 

 

 
1/1. Hajtsa ki a reservoir tart·j§t ®s emelje a 

k²v§nt magass§gig. 

 
 

1/2. Vegye ki a reservoirt  a csomagol§s§b·l 

 

 

 

 

1/3. A reservoir  tart· z§r· kapcs§t tartsa 

nyitva. 

 

 

 

1/4. Cs¼sztassa a reservoir  fed®l  sz®l®t a tart· 

ny²l§s§ba. 

 

 

 

1/5. Tolja a tart§lyt a hely®re. 

 

 

 

1/6. Ford²tsa el a z§r· kapcsot. 

 

 

 

1/7. Szor²tsa meg az ºsszes kupakot a tart§ly 

fedel®n. 

 

 

 

 

1/8. Amennyiben reservoir als· kimenet®t 

haszn§lja, csatlakoztassa egy csºvet ®s z§rja le a 

kapcsot a csatlakoz· csºvºn. 
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1/9. K®sz²tse elŖ a h§romj§rat¼ adaptert (Y 

adapter) a sz²vmŤt®thez (ha haszn§l ilyet). 

 

 

 

1/10. Z§rja el az Y adapter sz§rain a kapcsokat a 

k®sŖbbi csatlakoztat§sig. 

 

  

1/11. A fi¼ v®gŤ csºvet csatlakoztassa az 

XTRA mos· szethez, a m§sikat pedig az 

oxigen§tor szerel®k®hez. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2/1. Emelje fel teljesen az inf¼zi·s §llv§nyt ®s 

a kijelzŖt. 

 

 

 

 

2/2. K®sz²tsen zs§kos vagy palackos, 

antikoagul§nst tartalmaz· oldatot. 

30.000 NE Heparin 1000 ml 0,9%-os NaCl-ban 

 

 

 

2/3. A steril sz²v· szerel®ket sterilen adja be a 

mŤtŖsnŖnek. A belsŖ csomagol§sb·l a 

mŤtŖsnŖ vegye ki a k®tlumenŤ sz²v·csºvet. 

 

 

 

 

2/4. A beadott k®szletet steril ter¿leten 

csomagolja ki, t§vol²tsa el a v®dŖ burkolatot ®s 

illessze a csatlakoz·t a sz²v·fejhez. 
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2/5. A sz²v·csŖ m§sik, (osztott) v®g®t a steril 

ter¿letrŖl adja ki az Xtra k®sz¿l®khez. 

 

 

 

2/6. Z§rja el az inf¼zi·s szerel®ket (v®kony csŖ) 

 

 

 

2/7. A sz²v· vastagabb csŖ v®g®rŖl t§vol²tsa el 

a piros v®dŖkupakot. 

 

 

 

 

2/8. Csatlakoztassa a csºvet az egyik ıò 

bemeneti porthoz, ami a tart§ly fedel®n van. A 

bemeneti portokon narancssz²nŤ kupak van. 

 

 

 

2/9. Akassza fel az antikoagul§ns oldatot az 

inf¼zi·s §llv§ny egyik tart·j§ra. 

 

 

 

 

2/10. Aszeptikus technik§t alkalmazva 

csatlakoztassa az inf¼zi·s szerel®k v®get az 

antikoagul§ns oldatos palackhoz/zs§khoz. 

   

 

 

 
3/1. A rºvid sz²v·csŖ egyik v®g®t 

csatlakoztassa az XVac rendszerhez (vagy m§s 

sz²v·hoz). 

 

 

 

3/2. A rºvid sz²v·csŖ m§sik v®g®t pedig a 

v§kumporthoz (s§rga kupak) a reservoir tetej®n 
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3/3. EllenŖrizze, hogy a sz²v·csŖ v®g®rŖl a 

v®dŖkupakot elt§vol²tott§k-e a steril ter¿leten, 

®s az aspir§ci·s v®g nyitott, §tj§rhat·. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/4. Kapcsolja be az XVac rendszert, nyissa ki a 

gºrgŖs csapot az inf¼zi·s szerel®ken ®s hagyja, 

hogy 200ml antikoagul§ns oldat folyjon a 

v®rgyŤjtŖ tart§lyba. Ez a mennyis®g biztos²tja a 

v®rrel ®rintkezŖ fel¿letek megfelelŖ nedvess®g®t. 

Z§rja el a gºrgŖs kapcsot, ha az elj§r§s alatt 

b§rmilyen zavar jelentkezik. 

   

 

 

 

4/1. Akassza a t§lc§t a g®p jobb oldali 

r®sz®nek tetej®n l®vŖ k®t karra ®s nyissa ki. 

 

 

 

4/2. Nyissa ki a centrifuga tetej®t. 

 

 

 

 

4/3. Hajtsa ki a centrifugarºgz²tŖ kart. 
 

 
4/4. Nyissa fel a csŖk®szlet rºgz²tŖ fedelet. 

 

 

 
4/5. T§vol²tsa el a harangot / csŖk®szletet a 

t§lc§r·l. A harang felsŖ r®sz®rŖl t§vol²tsa el a 

v®dŖ bor²t§st. 

 

 
4/6. Helyezze a harangot a centrifug§ba. 
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4/7. Nyomja a t§lat egyenesen lefel®. 

 

 

 

4/8. Forgassa el ®s z§rja be a centrifuga rºgz²tŖ 

kart. 

 

 

 

4/9. Forgassa el k®zzel a harangot, hogy 

megbizonyosodjon arr·l, hogy excentricit§s 

n®lk¿l forog. 

 

 

 

 

 

4/10. Mozgassa ¼gy a pumpaszegmens csºvet, 

hogy a hurok bekattanjon a horonyba ®s 

megfelelŖen illeszkedjen. Ne fŤzze be k®zzel a 

csºvet a pump§ba! 

 

 

 

4/11. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy a 

szerel®k megfelelŖen illeszkedik a bubor®k 

detektorban. 

 

 

 

 

 

4/12. Ćtford²tva rºgz²tse a z§r· fedelet. 

 

 

 

 
4/13. Bizonyosodjon meg arr·l, hogy az 

elvezetŖ csŖ megfelelŖen illeszkedik a 

folyad®k ®rz®kelŖben. 

 

 

 

4/14. Befejezte a mos· szett install§l§s§t. Most 

csukja le a centrifuga tetej®t. 
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